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TEMA:  PROTESES  SOBRE  IMPLANTES  CONE 
MORSE  CIMENTADAS  VERSUS  PARAFUSADAS: 
VANTAGENS  E  DESVANTAGENS. 

O  uso  de  implantes  dentarios  revolucionou  a  tecnica  de  reabilitagao 
oral,  com  isso  proteses  sobre  implantes  foram  sendo  utilizadas  para 
as  ausencias  dentarias  parciais  e  totais.  Inicialmente  desenvolveu-se 
protocolo,  que  consistia  em  uma  protese  parafusada  sobre  cinco  ou 
seis  implantes  para  reabilitagao  da  arcada  inferior  e  superior.  Em 
meio  a  situates  onde  se  requeria  muita  precisao  associada  a  estetica 
entre  outras  fungoes  surgiu  o  aparecimento  da  protese  cimentada.  As 
proteses  devem  restaurar  fungao  e  estetica  mantendo  a  homeostasia 
do  sistema  osso-implante-intermediario-protese,  porem  podemos 
optar  tambem  por  uma  protese  com  prindpios  que  possam  permitir 
reparos  a  estrutura  de  maneira  a  proteger  os  implantes.  Entre  os 
sistemas  de  proteses  sobre  implantes  cone  Morse,  temos  disponiveis 
a  protese  parafusada  e  a  protese  cimentada.  O  objetivo  deste  artigo 
foi  atraves  de  uma  revisao  literaria  demonstrar  as  diversas  opinioes 
sobre  o  assunto,  vantagens  e  desvantagens  da  utilizagao  de  proteses 
cimentadas  ou  parafusadas  sobre  os  implantes  cone  morse,  frente  as 
diversas  situagoes  clinicas.  A  principal  vantagem  da  protese 
parafusada  e  a  reversibilidade  e  a  presenga  do  parafuso  como  um 
mecanismo  para  evitar  falhas  no  sistema.  A  protese  cimentada  tern 
como  vantagens  o  assentamento  passivo,  a  possibilidade  de 
solucionar  problemas  de  implantes  mal  posicionados,  maior  estetica 
e  transference  de  stress  mais  equilibradas  para  os  implantes.  Cada 
caso  deve  ser  avaliado  de  acordo  com  as  variaveis,  para  a  escolha  do 
melhor  sistema.  Entao  se  concluiu  que,  tanto  as  proteses  sobre 
implantes  cimentadas  quanto  as  parafusadas  podem  e  devem  ser 
corretamente  utilizadas  de  acordo  com  a  situagao  clinica  apresentada 
e  a  habilidade  de  trabalho  pelo  operador,  assim  como  o  devido 
sistema  a  ser  escolhido.  Nao  havendo  nenhuma  evidencia  que 
favorega,  de  forma  geral,  um  mecanismo  de  retengao  em  detrimento 
do  outro. 
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SCREW  VS  SCREWED  IMPLANT  PROSTHESIS: 
ADVANTAGES  AND  DISADVANTAGES 

ABSTRACT 

The  use  of  dental  implants  revolutionized  the  oral  rehabilitation  technique,  with 
implants  prostheses  being  used  for  partial  and  total  dental  absences.  Initially,  a 
protocol  was  developed,  which  consisted  of  a  screwed  prosthesis  on  five  or  six 
implants  for  rehabilitation  of  the  lower  and  upper  arch.  In  situations  where  a  great  deal 
of  precision  associated  with  aesthetics  was  required,  among  other  functions,  the 
emergence  of  the  cemented  prosthesis  emerged.  Prostheses  should  restore  function 
and  aesthetics  while  maintaining  the  homeostasis  of  the  bone-implant-intermediate- 
prosthesis  system,  but  we  can  also  opt  for  a  principled  prosthesis  that  can  allow  repair 
of  the  structure  to  protect  the  implants.  Among  the  Morse  cone  implant  prosthesis 
systems,  we  have  screwed  prosthesis  and  cemented  prosthesis  available.  The  aim  of 
this  article  was  through  a  literature  review  to  demonstrate  the  various  opinions  on  the 
subject,  advantages  and  disadvantages  of  using  cemented  or  screwed  prostheses  on 
cone  morse  implants,  in  view  of  the  various  clinical  situations.  The  main  advantage  of 
the  screwed  prosthesis  is  the  reversibility  and  the  presence  of  the  screw  as  a 
mechanism  to  prevent  system  failures.  The  cemented  prosthesis  has  the  advantages 
of  passive  seating,  the  possibility  to  solve  problems  of  misplaced  implants,  greater 
aesthetics  and  more  balanced  stress  transfer  to  the  implants.  Each  case  should  be 
evaluated  according  to  the  variables  to  choose  the  best  system.  It  was  concluded  that 
both  cemented  and  screwed  prostheses  can  and  should  be  correctly  used  according 
to  the  clinical  situation  presented  and  the  work  ability  of  the  operator,  as  well  as  the 
appropriate  system  to  be  chosen.  There  is  no  evidence  that  generally  favors  one 
retention  mechanism  over  the  other. 

KEY  WORDS:  Rehabilitation,  prosthesis,  system,  implants. 
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INTRODUQAO 


Atualmente,  a  grande  massa  criou  uma  consciencia  muito  grande  em  relagao 
aos  cuidados  com  a  saude  bucal  e  higienizagao.  A  Odontologia  tem  ocupado  um  papel 
muito  mais  preventivo  do  que  curativo.  Contudo,  ainda  que  haja  esta  constante 
atengao  com  relagao  a  prevengao  de  doengas  que  afetam  a  saude  da  cavidade  oral, 
muitos  pacientes  ainda  sao  acometidos  por  doenga  periodontal  e  carie,  alem  de 
sofrerem  eventuais  acidentes  e  traumaticos  que  podem  levar  a  perda  de  parte  ou  de 
todo  elemento  dental  \ 

A  osseointegragao  e  o  primeiro  requisito  esperados  pelo  profissional  que 
desejam  oferecer  aos  seus  pacientes  uma  proposta  de  tratamento  reabilitador  para  os 
dentes  ausentes.  Com  o  fortalecimento  desta  tecnica,  atraves  de  altos  indices  de 
sucesso,  as  preocupagoes  comegaram  a  ser  pautadas  na  melhoria  dos  aspectos 
estetico-funcionais  reiacionados  as  proteses  implanto-suportadas  que  em  seu  imcio 
nao  apresentaram  esta  caracterfstica2. 

Com  o  imcio  da  comercializagao  do  Sistema  Branemark  (hexagono  externo), 
apareceram  nos  anos  seguintes  alguns  outros  tipos  de  sistemas  e  conexoes  de 
implantes  osseointegrados.  Em  sua  grande  maioria  os  fabricantes  se  preocuparam 
em  fazer  uma  copia  do  sistema  existente.  Outros  fabricantes  criaram  as  suas  proprias 
conexoes  (cone  morse  e  hexagono  interno)  para  as  reabilitagoes  proteticas  sobre 
implante3. 

A  selegao  do  tipo  de  protese  sendo  ela,  cimentada  ou  parafusada,  e  aspecto 
bastante  debatido  e  norteiam-se,  muitas  vezes,  em  preferences  pessoais,  o  que  se 
encontra  na  grande  massa  dos  artigos  sao  vantagens  e  desvantagens  mencionadas 
em  cada  um  dos  sistemas17. 

De  posse  dessas  prerrogativas  e  dada  a  necessidade  de  atenuar  possfveis 
duvidas,  quanto  a  selegao  do  tipo  de  protese  ideal  para  cada  caso  clfnico  e  que  se 
almeja  neste  estudo  buscar  clareza  das  vantagens  e  desvantagens  das  proteses 
sobre  implantes,  para  assim  tornar  a  reabilitagao  cada  vez  mais  eficaz  e  segura  no 
que  tange  aos  princfpios  voltados  a  reabilitagao  oral. 
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REVISAO  SISTEMATICA 

ASPECTOS  DO  SISTEMA  CONE  MORSE 

O  sistema  cone  morse  de  implantes  dentais  foi  desenvolvido  em  1985  pela 
empresa  Ankylos  System  (Dentsply  Friadent,  Mannhein,  Alemanha)  e  utilizado 
clinicamente  desde  1 987  8.  No  Brasil  e  comercializado  por  empresas  como  a  Neodent 
(Curitiba,  PR,  Brasil),  Conexao  (Aruja,  SP,  Brasil)  e  Sin  Sistema  de  Implante  (Sao 
Paulo,  SP,  Brasil),  como  alternativa  aos  sistemas  importados.  Esse  sistema  de 
implante  possui  conexao  interna  mecanicamente  precisa  com  o  componente  protetico, 
na  qual  o  pilar  possui  forma  mais  estreita  na  sua  base,  sendo  esta  acoplada  com 
conexao  morse  no  interior  do  implante,  de  forma  extremamente  justa.  Alem  disso,  a 
maioria  dos  sistemas  presentes  no  mercado  possui  roscas  e/ou  hexagono  (ex. 
implantes  CM  Exact;  Neodent)  na  porgao  inferior  do  pilar  cone  morse  com  o  intuito  de 
orientar  sua  colocagao  17-8.  O  desenvolvimento  deste  tipo  de  conexao  tinha  como 
objetivo  direcionar  melhor  as  cargas  fisiologicas  para  a  regiao  apical  do  corpo  do 
implante,  orientando-as  para  o  osso  medular.  Alem  disso,  busca-se  uma  conexao  livre 
de  espagos  (gap-free)  entre  a  plataforma  do  implante  e  o  componente  protetico8. 

Os  implantes  com  conexao  cone  morse  apresentam  algumas  vantagens  em 
relagao  aos  demais  sistemas,  entre  elas:  melhor  adaptagao  entre  o  componente 
protetico  e  o  implante,  eliminando  a  micro  fenda  entre  os  dois,  o  que  reduziu  os  nfveis 
de  reabsorgao  ossea  periimplantar;  melhor  estabilidade  mecanica  do  pilar, 
minimizando  a  ocorrencia  de  micro  movimentos;  a  minimizagao  dos  micro  movimentos 
causou  redugao  na  incidencia  de  afrouxamentos  e  fraturas  de  parafusos;  melhor 
fixagao  anti-rotacional;  maior  resistencia  do  conjunto  implante/pilar,  pois  a  mtima  uniao 
entre  os  dois,  praticamente  torna  sua  resposta  em  mecanica  de  corpo  unico.  As 
desvantagens  deste  tipo  de  sistema  sao:  ausencia  de  urn  mecanismo  de 
posicionamento  protetico  anti-rotacional;  poucafamiliaridade  com  o  sistema,  por  parte 
de  tecnicos  e  dentistas9. 

Estudos  verificaram  que  a  colocagao  da  plataforma  do  implante  cone  morse  em 
nfvel  infra  osseo  auxilia  a  manutengao  da  crista  ossea  peri-impiantar11. 

A  plataforma  switching  foi  aprimorada,  apos  descoberta  acidental,  22  com  o 
intuito  de  controlar  a  perda  ossea  apos  a  cirurgia  implantar.  Isso  tern  sido  possfvel 
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devido  a  utilizagao  de  piiares  proteticos  cuja  emergencia  na  interface  implantar  possui 
diametro  menor  do  que  a  plataforma  do  implante12.  Neste  sentido,  tem-se  conseguido 
satisfatoria  distribuigao  de  forgas  durante  a  fungao,  bem  como  estabilidade  dos  tecidos 
peri-implantares  devido  a  elevada  adaptagao  entre  os  implantes  e  os  piiares, 
favorecendo,  ainda,  os  requisitos  esteticos  15’13’8.  A  estabilidade  dos  tecidos  moles  e 
duros  ao  redor  do  implante  foi  possfvel  gragas  ao  aprimoramento  das  tecnicas 
cirurgicas  e  da  engenharia  dos  piiares  e  componentes  proteticos.  Na  literatura  tem-se 
demonstrado  que  apos  a  colocagao  de  implantes  convencionais  com  hexagono 
externo  ha  perda  ossea  de  1 ,0  a  2,0  mm  no  primeiro  ano  da  colocagao  do  implante  e 
de  0,05  a  0,2  mm  nos  anos  subsequentes115’16’17. 

Essa  perda  ossea,  conhecida  como  “salcerizagao”  17,  consiste  no 
estabelecimento  da  distancia  biologica  do  implante,  assim  como  ocorre  em  dentes 
naturais,  a  fim  de  promover  selamento  biologico  contra  micro-organismos  7'13’17.  Os 
motivos  que  levam  a  reabsorgao  do  osso  local  estao  associados  a  colocagao  dos 
implantes,  presenga  de  desajustes  marginais  na  interface  implante/pilar  que  esta 
diretamente  relacionada  com  a  ocorrencia  de  infiltrado  bacteriologico  e  presenga  de 
celulas  inflamatorias  que  podem  resultar  em  perda  ossea  ao  redor  da  microfenda 
existente  nesta  regiao  1o,n,o9,i7,i6j  a|^m  carga  oclusal  excessiva  e  mal 
distribufda  11>17.  Outros  fatores  tambem  podem  interferir  nessa  perda  ossea,  como  o 
tratamento  de  superffcie  do  implante  6,  o  tipo  de  conexao  8e  o  posicionamento  do 
implante  em  relagao  a  crista  ossea8711.  No  intuito  de  minimizar  a  perda  ossea  e, 
consequentemente,  o  colapso  dos  tecidos  moles,  os  implantes  cone  morse  devem  ser 
inseridos  aproximadamente  2,0  mm  abaixo  da  crista  ossea  16’12’6’11. 

Vale  ressaltar  que,  a  importancia  dos  princfpios  biomecanicos  para  que  nao 
interfiram  na  estetica.  A  exemplo  dos  implantes  anteriores,  que  necessitam  ser 
posicionados  mais  para  lingual  em  sua  instalagao,  quando,  no  planejamento  protetico 
pre-cirurgico,  opta-se  pela  confecgao  de  uma  protese  parafusada,  porque  o  oriffcio  de 
acesso  para  o  parafuso  e  inserido  no  cfngulo  da  coroa.  Implantes  anteriores  colocados 
em  urn  eixo  excessivamente  vestibularizado  tornam  a  obtengao  de  uma  estetica 
desfavoravel  e  comprometida4. 

Muitas  vezes,  a  aspiragao  do  paciente  por  uma  excelencia  na  estetica  pode  ser 
muito  exigente  ou  nao  realista.  A  forma  do  dente,  textura  de  superffcie,  tamanho  e 
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posigao,  cor,  contorno  do  labio  e  do  tecido  mole,  cor  da  gengiva  e  suporte  de  papila 
devem  ser  avaliados.  Se  o  paciente  nao  pode  ser  satisfeito  com  a  protese  provisoria, 
e  muito  melhor  perceber  isso  antes  que  os  implantes  sejam  instalados.  Uma  protese 
pre-tratamento  pode  oferecer  a  informagao  necessaria  para  definir  se  a  reabilitagao 
protetica  vai  permitir  estetica,  sustentagao  ou  condigoes  adequadas  para  o  paciente5. 

Varios  autores  pontuam  a  importancia  de  se  ter  em  mente  a  nao  existencia  de 
urn  metodo  soberano  uma  vez  que  todos  tern  suas  vantagens  e  desvantagens  quando 
aplicados  a  particularidade  de  cada  caso  e  afirmam  que  aspectos  importantes, 
como  adaptagao  marginal,  retengao,  ociusao,  estetica,  instalagao/cimentagao, 
reversibilidade  do  caso  e  longevidade  (fratura  dos  materiais  restauradores  e  fadiga 
dos  componentes  proteticos  devem  ser  levados  em  consideragao  nesta  decisao6. 


METODOLOGIA 

A  exposigao  sera  feita  atraves  de  revisoes  literarias  descritivas,  tendo,  todavia, 
como  referencial,  a  pesquisa  de  trabalhos  cientificos  relacionados  ao  tema:  proteses 
sobre  implantes  cone  morse  cimentadas  vs  parafusadas:  vantagens  e  desvantagens 
publicados  durante  os  anos  de  2000  a  2018,  nas  bases  de  dados:  Literatura 
Internacional  em  Ciencias  da  Saude  (Medline),  Literatura  Latino-Americana  e  do 
Caribe  em  Ciencias  da  Saude  (Lilacs)  e  Scientific  Eletronic  Libray  Online. 

>  Desenho  do  estudo 

A  exposigao  sera  feita  atraves  de  revisoes  literarias  descritiva,  tendo,  todavia 
como  referenda!  a  pesquisa  de  trabalhos  cientificos  relacionados  ao  tema:  Proteses 
sobre  implantes  cone  Morse  cimentadas  e  parafusadas:  vantagens  e  desvantagens 
do  sistema  no  que  tange  passividade,  reversibilidade  e  estetica. 

>  Populagao  estudada 

Proteses  sobre  implantes  cone  Morse  cimentadas  e  parafusadas:  vantagens  e 
desvantagens  do  sistema  no  que  tange  passividade,  reversibilidade  e  estetica. 
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Justificativa:  nao  houve  devido  ao  metodo  escolhido 

Criterios  de  inclusao 

Serao  aceitaveis  artigos  cientificos  publicados  no  periodo  de  2000  a  2018, 
podendo  ser  estendido  a  artigos  de  autores  classicos,  desde  que,  seja  de  muita 
relevancia  cientffica  para  o  desenvoivimento  do  trabalho. 

Criterios  de  exclusao 

Todos  os  artigos  que  foram  publicados  no  periodo  anterior  ao  supracitado. 

Procedimentos 

Proteses  sobre  implantes  cone  Morse  cimentadas  e  parafusadas:  vantagens  e 
desvantagens  do  sistema  no  que  tange  passividade,  reversibilidade  e  estetica. 
Justificativa:  nao  houve  devido  ao  metodo  escolhido. 

Instrumento(s)  da  pesquisa 

Proteses  sobre  implantes  cone  Morse  cimentadas  e  parafusadas:  vantagens  e 
desvantagens  do  sistema  no  que  tange  passividade,  reversibilidade  e  estetica. 
Justificativa:  nao  houve  devido  ao  metodo  escolhido. 

Intervengao 

Proteses  sobre  implantes  cone  Morse  cimentadas  e  parafusadas:  vantagens  e 
desvantagens  do  sistema  no  que  tange  passividade,  reversibilidade  e  estetica. 
Justificativa:  nao  houve  devido  ao  metodo  escolhido. 

Analise  estatistica 

Proteses  sobre  implantes  cone  Morse  cimentadas  e  parafusadas:  vantagens  e 
desvantagens  do  sistema  no  que  tange  passividade,  reversibilidade  e  estetica. 
Justificativa:  nao  houve  devido  ao  metodo  escolhido. 
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DISCUSSAO 

DESVANTAGENS  DE  PROTESES  PARAFUSADAS 

PASSIVIDADE  DE  ADAPTAQAO 

Cada  componente  protetico  deve  assentar-se  perfeitamente  e  jamais  deve 
exercer  alguma  resistencia  sobre  os  implantes  (insergao  passiva).  E  importante 
observar  a  adaptagao  em  todas  as  fases  da  reabilitagao  protetica  com  radiografias 
de  controle.17  A  utilizagao  de  componentes,  que  nao  possuem  uma  perfeita 
adaptagao,  reduz  o  sucesso  da  reabilitagao  protetica  a  longo  prazo18. 

Com  esta  ausencia  de  passividade  nas  proteses  parafusadas  gera-se  uma 
grande  concentragao  de  estresse  ao  redor  do  implante.19  Podendo  resultar 
dependendo  da  dimensao  do  desajuste,  a  uma  remodelagao  dos  contatos  oclusais 
acarretando  a  perda  do  parafuso  e  do  osso  ao  redor  do  implante  e, 
consequentemente,  a  perda  do  implante26. 

Unindo  a  estrutura  das  coroas  urn  cilindro  de  ouro  diretamente  sobre  os 
implantes  minimizou  substancialmente  o  estresse  gerado27.  A  conclusao  do  trabalho 
de28  foi  que  outrora  as  pontes  fixas  fossem  clinicamente  aceitaveis,  nenhuma  delas 
mostraram  uma  verdadeira  passividade  de  adaptagao  com  zero  de  esforgo. 
Certamente  sera  inviavel  conectar  proteses  multiplas  sobre  implantes  com  perfeita 
passividade20. 

Discorre  que  o  sucesso  da  protese  parafusada  e  dependente  da  precisao  de 
adaptagao  que  e  crftica  para  a  saude  periimplantar,  bem  como  para  a  longevidade  do 
implante,  parafuso  e  para  a  protese  propriamente  dita5. 

ESTETICA 

A  grande  e  mais  consideravel  desvantagem  estetica  da  protese  parafusada  e  o 
oriffcio  de  acesso  ao  parafuso,  sendo  que  esse  oriffcio  faz  com  que  uma  haja  uma 
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area  da  superficie  oclusal  de  um  material  diferente  do  material  da  coroa,  resultando 
em  uma  tonalidade  diferente  de  forma  escurecida20. 

Como  cita:17  Como  desvantagem  o  perfil  de  emergencia  anatomico  muitas 
vezes  de  diffcil  confecgao  necessitando  de  maior  tempo  clfnico. 

A  visualizagao  de  uma  oclusao  estetica  normal  em  proteses  parafusadas  pode 
nao  ser  as  mais  discretas,  pois  o  acesso  ao  parafuso  localiza-se  em  uma  porgao 
significante  da  mesa  oclusal  e  a  restauragao  desse  local  e  realizada  com  materials 
diferentes  da  porcelana19. 

RE  VERSIBIL  IDA  DE 

Diversos  estudos  indicam  a  presenga  de  um  gap  sempre  que  a  conexao 
implante-protese  e  fixada  por  um  parafuso.  Essa  fenda  pode  ser  coionizada  por  fluidos 
e/ou  bacterias  que  podem  determinar  respostas  biologicas  como  inflamagao1415e  ate 
perda  ossea1617  na  regiao,  alem  de  consequencias  mecanicas  devido  ao  estresse 
gerado  no  local,  como  micro- movi  me  ntagao  do  intermediary  e  possfveis  fraturas  do 
parafuso.  Novos  sistemas  de  implantes  estao  sendo  desenvolvidos  com  o  intuito  de 
diminuir  ou  eliminar  esse  problema1’17. 

DESVANTAGENS  DAS  PROTESES  CIMENTADAS 

PASSIVIDADE  DE  ADAPTAQAO 

Diversos  autores  tamberm  afirmam  que,  tanto  as  proteses  cimentadas  como  as 
parafusadas  nao  possuem  adaptagao  totalmente  passiva,  podendo  produzir  tensao 
de  baixa  magnitude  nos  implantes1011. 

A  retengao  em  reabilitagoes  proteticas  cimentadas  precede  princfpios  como:  o 
tipo  de  cimento,  do  paralelismo  do  preparo  e  altura  interoclusal  portanto  com  certeza 
a  protese  parafusada  e  mais  indicada  em  situagoes  que  ha  espago  limitado  e  altura 
limitada  para  retengao  da  protese19,  pois  quanto  maior  a  area  de  superficie  e  altura 
maior  a  retengao  e  resistencia20. 

ESTETICA 
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Neste  aspecto24,  atraves  de  revisao  sistematica,  descreveram  que,  relativo  as 
complicagoes  biologicas  em  protese  sobre  implantes,  estas  sao  significativamente 
maiores  em  proteses  cimentadas  do  que  nas  parafusadas.  A  presenga  de  fistula  / 
supuragao  apresenta-se  significativa  e  estatisticamente  com  maior  frequencia  em 
reconstrugoes  cimentada. 

A  maior  desvantagem  das  proteses  sobre  implantes  cimentadas  se  deve  a 
dificuldade  na  remogao  de  excessos  de  cimento,  a  qual  tern  sido  associada  ao 
desenvolvimento  de  doengas  peri  implantares  como  a  mucosite  periimplantar  e  a  peri 
implantite16’17. 


RE  VERSIBIL  IDA  DE 

Nos  casos  de  proteses  implantossuportadas  cimentadas,  que  apresentam  pilar 
de  titanio  polido  e  ausencia  de  retengoes,  fica  comprometendo  a  adesao  do  cimento. 
Por  isso,  sao  utilizados  cimentos  mais  duros  e  que  seja  de  facil  remogao510.  Porem, 
em  caso  de  falha  no  processo  de  cimentagao  ou  fratura  de  pilar,  a  remogao  do  munhao 
sobre  o  implante  e  extremamente  diffcil,  principalmente  devido  ao  risco  de  danificar  o 
implante.  Portanto,  para  a  utilizagao  da  protese  cimentada  e  necessario  que  exista 
uma  relagao  favoravel  entre  coroa/implante,  sendo  contraindicada  sua  indicagao  em 
casos  de  munhoes  curtos  com  espagos  interoclusais  reduzidos11. 

Considerando  que  o  excesso  de  cimento  e  uma  complicagao  frequente  em 
protese  sobre  implantes  cimentadas.  Muitas  tecnicas  verm  sendo  propostas  para 
tornar  a  remogao  de  excessos  de  cimento  mais  facil23. 

VANTAGENS  DAS  PARAFUSADAS 

PASSIVIDADE  DE  ADAPTAQAO 

A  selegao  do  sistema  de  retengao,  cimentada  ou  parafusada,  e  aspecto 
bastante  discutido  e  baseia-se,  muitas  vezes,  em  preferences  pessoais,  o  que  se 
encontra  na  grande  maioria  dos  artigos  sao  vantagens  e  desvantagens  mencionadas 
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em  cada  um  dos  sistemas3.  Recomendam  a  preferencia  por  coroas  parafusadas  para 
reconstrugoes  sobre  implantes6. 

A  adaptagao  passiva  tem  se  mostrado  um  requisito  essencial  para  a 
manutengao  da  interagao  osso-implante  e  para  o  sucesso  a  longo  prazo  das  proteses 
sobre  implantes.  Sendo  definida  como  o  contato  maxi  mo  entre  a  base  da  infraestrutura 
sobre  os  pilares  intermediaries,  sem  que  se  gere  tensao  ou  atrito  entre  eles1. 

Contudo  nota-se  que  as  proteses  parafusadas  possuem  menor  gap  na  interface 
entre  suas  conexoes  do  que  as  cimentadas4’14.  O  trabalho,15  quantificando  a 
discrepancy  marginal  na  interface  intermediario-coroa  em  proteses  parafusadas  e 
cimentadas,  reforga  essa  afirmagao.  Como  consequencia,  nas  proteses  cimentadas 
ha  maior  risco  de  colonizagao  do  espago  com  microflora  e  dissolugao  do  cimento, 
alem  de  inflamagao  gengival12. 

RE  VERSIBIL  IDA  DE 

A  reversibilidade  e  descrita  por  diversos  autores  como  a  principal  e  fundamental 
vantagem  das  reabilitagoes  parafusadas1016’17. 

Para  eles  a  praticidade  na  remogao  e  reposicionamento  das  proteses 
parafusadas  facilita  as  sessoes  de  controle,  reparos,  e  modificagoes  da  reabilitagao 
apos  perda  ou  insucesso  de  um  implante,  manutengao  da  higiene,  principalmente  em 
pacientes  idosos,  que  ja  nao  tern  destreza  com  a  coordenagao,  e  monitoramento  dos 
tecidos  peri-implantares.  Considerando  isso,  a  facilidade  em  remogao  da  protese 
torna-se  importante  para  a  durabilidade  do  trabalho10’16’17. 

Outra  vantagem  da  protese  parafusada  e  o  insignificante  espago  existente  entre 
a  protese  e  o  implante.  Isto  impede  o  acumulo  de  placa  bacteriana  e  os  tecidos  moles 
periimplantares  se  mantem  de  maneira  mais  favo ravel,  quando  comparadas  com 
coroas  cimentadas.31  O  apertamento  do  parafuso  favorece  essa  redugao  da  abertura.4 
Os  tecidos  moles  em  volta  do  implante  responderam  de  forma  mais  satisfatoria  para 
coroas  retidas  a  parafuso,  quando  comparadas  com  coroas  cimentadas.31 
Recomendam  a  preferencia  por  coroas  parafusadas  para  reconstrugoes  sobre 
implantes24. 

Nas  proteses  parafusadas,  a  maior  vantagem  recai  sobre  a  previsibilidade  de 
reversibilidade  sem  a  destruigao  da  protese24. 
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ESTETICA 

A  evolugao  das  proteses  cimentadas  iniciou-se  a  partir  de  uma  modificagao  do 
intermediary  UCLA,  no  processo  de  confecgao  de  pilares  personalizados  para 
superar  a  estetica  e  solucionar  problemas  de  angulagao  do  implante10’9. 

Conforme  constatou,4  que  a  protese  cimentada  facilita  o  processo  iaboratorial 
para  uma  confecgao  de  uma  superffcie  mastigatoria  funcional  e  estetica.  Porem,  na 
protese  parafusada,  devido  a  necessidade  de  oriffcios  para  o  apertamento  dos 
parafusos,  esta  criagao  fica  dificultada. 

A  estetica  final  de  uma  protese  sobre  implante  esta  relacionada  pela  posigao 
do  implante.  Nao  obstante,  ha  regioes  na  cavidade  oral  na  qual,  para  aproveitar 
satisfatoriamente  em  sua  totalidade  a  viabilidade  ossea,  muitas  vezes  resulta  em  outro 
lugar  que  nao  a  face  oclusal  dos  dentes  posteriores  e  ou  cfngulo  dos  dentes 
anteriores.  Urn  desvio  nessa  trajetoria  ideal,  pode  resultar  em  uma  restauragao  com 
problemas  esteticos  se  a  restauragao  parafusada  for  utilizada.  Para  eliminar  esse 
problema,  tem-se  usado  componentes  pre-angulados  e  parafuso  lateral,  todos  com 
vantagens  e  desvantagens26. 

Alguns  autores  reiteram  que,  a  corregao  da  angulagao  pode  ser  resolvida  por 
meio  da  instalagao  de  componentes  proteticos  angulados;  contudo,  isso  podera 
resultar  em  uma  intervengao  esteticamente  negativa  na  regiao  cervical.  Todavia,  para 
o  implante  colocado  na  posigao  ideal  permitira  bons  resultados  esteticos  tanto  para 
proteses  cimentadas  quanto  com  para  as  parafusadas9’14. 


VANTAGENS  DAS  PROTESES  CIMENTADAS 

PASSIVIDADE  DE  AD  APT AQ AO 

Na  opgao  de  utilizagao  de  proteses  cimentadas  sobre  pilares  rosqueados  aos 
implantes  e  sem  duvida  outro  bom  metodo  de  se  obter  ajuste  passivo  recomendam  a 
preferencia  por  coroas  parafusadas  para  reconstrugoes  sobre  implantes24. 

Investigaram  o  efeito  de  diferentes  espagos  para  o  agente  cimentante  na 
adaptagao  marginal.  Identificaram  que  maiores  espagos  para  cimento  levaram  a 
melhor  adaptagao  marginal25.  Todos  os  grupos  ficaram  dentro  dos  limites  clinicamente 
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aceitaveis,  mas  o  grupo  de  30  pm  apresentou  mais  areas  com  desajustes  marginais 
maiores  que  120  pm. 

Em  proteses  fixas  dentosuportadas,  os  dentes  se  movimentam  para  compensar 
pequenos  erros  de  adaptagao  da  protese.  No  caso  dos  implantes,  isso  nao  acontece. 
Pois,  a  ausencia  de  adaptagao  passiva  ocasiona  o  aumento  das  forgas  transmitidas 
ao  osso,  podendo  ocasionar  em  falhas  proteticas,  como  afrouxamento  ou  ate  fratura 
do  parafuso,  fratura  da  armagao  metalica  ou  da  ceramica,  acumulo  de  bacterias, 
mucosites,  perimplantites  e  ate  perda  da  osseointegragao1’4’5’8-9 

Sabe-se  que  a  elaboragao  de  uma  protese  parafusada  passiva  e 
potencialmente  impossfvel  de  se  obter.  Restauragoes  parafusadas  podem  criar 
deformagoes  permanentes  nos  implantes  de  duas  a  tres  vezes  maiores  que  nas 
proteses  cimentadas6- 

Outrora  outra  corrente  de  autores  afirma  que  a  agao  dos  agentes  cimentantes, 
dissipam  impactos  e  reduzem  tensoes  geradas  ao  osso  e  implante,  fazendo  com  que 
as  proteses  cimentadas  tenham  uma  adaptagao  mais  passiva  em  detrimento  as 
parafusadas1314. 

REVERSIBILIDADE 

Apesar  de  muitos  profissionais  considerarem  que  as  proteses  cimentadas  nao 
podem  ser  removidas,  existe  a  possibilidade  de  remove-las  utilizando  cimentos 
provisorios.  Esses  cimentos,  se  usados  em  interfaces  metalicas,  com  adaptagao  e 
area  de  superffcie  adequada,  oferecem  boa  retengao,  alem  de  proporcionarem  a 
remogao  para  eventuais  controles612. 

Alguns  autores  indicam  o  uso  de  cimento  provisorio  associado  a  vaselina  para 
facilitar  a  remogao  de  protese  cimentadas.  Eles  tambem  observaram  que  as  proteses 
parafusadas  foram  desenvolvidas  em  resposta  a  necessidade  de  remogao  da  protese 
num  perfodo  em  que  havia  uma  taxa  de  apenas  50%  de  sucesso  da  mesma  nos 
implantes.  Hoje  em  dia,  esse  fndice  aumentou  para  90%,  diminuindo  a  necessidade 
clfnica  da  reversibilidade12. 

Em  uma  outra  visao,  autores  concordam  que  hoje  em  dia,  com  a  evolugao  dos 
materiais,  o  afrouxamento  de  parafusos  torna-se  menos  frequente,  contudo,  tambem 
afirmam  que  com  o  aumento  no  umero  de  pacientes  tratados,  a  quantidade  de 
episodios  de  afrouxamento  tendera  a  ser  crescente.  Ja  se  necessitar  remover  a 
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protese  cimentada  so  se  tornara  possivel  com  a  destruigao  da  coroa,  esses  autores 
acham  mais  indicado  o  uso  de  proteses  parafusadas,  que  promovem  d  uma  remogao 
mais  facilitada.  Porem,  nota-se  que  as  proteses  unitarias  parafusadas  tern  maiores 
complicagoes  necessitando  de  reversibilidade  que  as  proteses  cimentadas,  com  taxas 
de  insucesso  de  36,3  e  2,9%,  respectivamente1613. 

Em  2016  foi  investigado  o  efeito  de  diferentes  espagos  para  o  agente 
cimentante  na  adaptagao  marginal.  Identificaram  que  maiores  espagos  para  cimento 
levaram  a  melhor  adaptagao  marginal.  Todos  os  grupos  ficaram  dentro  dos  limites 
clinicamente  aceitaveis,  mas  o  grupo  de  30  pm  apresentou  mais  areas  com  desajustes 
marginais  maiores  que  120  pm25. 

ESTETICA 

Na  mensuragao  estetica,  nota-se  que  a  maioria  dos  autores  considera  as 
proteses  cimentadas  superiores  as  parafusadas10  6’12’2. 

Diversos  outros  autores,  reafirmam  que  a  integridade  das  superficies  e,  sem 
duvida,  a  textura  tornam-se  a  maior  vantagem  nas  proteses  cimentadas.  Desta  forma 
e  possivel  que  o  laboratorio  confeccione  uma  protese  estetica  semelhante  a  fixa 
convencional,  pois  nao  necessita  da  presenga  de  oriffcios  de  acesso  ao  parafuso  de 
retengao;  e,  ainda,  em  situagoes  que  implantes  foram  instalados  vestibularizados, 
podem-se  realizar  a  corregao  de  angulagao.  Ja  em  proteses  parafusadas,  a  corregao 
da  angulagao  pode  realizada  por  meio  da  instalagao  de  pilares  angulados;  contudo, 
isso  podera  resultar  em  uma  intervengao  esteticamente  negativa  na  regiao  cervical. 
Todavia,  para  Shadid  e  Sadaqa14  o  implante  colocado  na  posigao  ideal  permitira  bons 
resultados  esteticos  tanto  para  proteses  cimentadas  quanto  com  para  as 
parafusadas9. 

As  proteses  cimentadas  permitem  a  localizagao  do  implante  a  mais  relacionada 
ao  longo  eixo  dos  elementos  dentarios,  obtendo  coroas  de  anatomia  mais  natural11. 

A  confecgao  da  protese  cimentada  e  mais  simples  em  relagao  a  parafusada, 
pois  a  tecnica  protetica  tradicional  e  seguida  e  nao  necessita  de  urn  treinamento 
especial  do  tecnico  do  laboratorio.  Os  componentes  proteticos  usados  nesse  tipo  de 
restauragao  sao  mais  baratos,  o  tempo  odontologico  e  menor  e  a  estetica  e 
superior19'20'2122. 


BJIHS,  v.  1,  n.  4,  p.  84-100,  23  de  setembro  de  2019 
Artigo  recebido  em  27  de  agosto  de  2019  e  publicado  em  15  de  setembro  de  2019 


Proteses  sobre  implantes  cone  morse  cimentadas  versus  parafusadas:  vantagens  e  desvantagens. 
Fabio  Alexandre  de  Lima  Campos  e  Antonio  Renato  Melo 


CONCLUSAO 


Os  artigos  cientificos  revisados  nos  permitem  entender  que  as  proteses 
cimentadas  sobre  implante  tern  como  principal  vantagem  a  passividade,  estetica 
oclusal  e  a  integridade  da  superffcie  oclusal,  ja  as  proteses  parafusadas  sobre 
implantes  tern  a  reversibilidade  como  maior  vantagem  e  deve  ser  indicada  em  casos 
de  coroas  curtas,  em  que  o  espago  interoclusal  seja  reduzido.  De  posse  dessas 
informagoes  cada  caso  deve  ser  avaliado  de  acordo  com  as  variaveis,  para  a  escolha 
do  melhor  sistema.  Entao  se  concluiu  que,  tanto  as  proteses  sobre  implantes 
cimentadas  quanto  as  parafusadas  podem  e  devem  ser  corretamente  utilizadas  de 
acordo  com  a  situagao  clfnica  apresentada  e  a  habilidade  de  trabalho  pelo  operador, 
assim  como  a  familiaridade  com  o  sistema  a  ser  escolhido.  Nao  havendo  nenhuma 
evidencia  que  favorega,  de  forma  geral,  urn  mecanismo  de  retengao  em  detrimento  de 
outro. 
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